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Hva regulerer min drift?

• Smittevernlov
• Helsepersonelloven
• Internkontrollforskriften
• Lov om medisinsk utstyr
• Helseinstitusjonens infeksjonskontrollprogram
• Helseinstitusjonens Strategi
• Regional strategi/bl.a.Kirurgiplan
• Nasjonal helse- og sykehusplan del 2
• Gjeldende standarder



Hva sier smittevernloven: 

• Under bokstav a nr. 1 er det også nevnt tiltak som skal motvirke 
infeksjoner forårsaket av utstyr. Det er viktig at institusjonen sørger for at 
det etableres kvalitetssikringssystemer som sikrer at utstyr som kan 
overføre smitte, blir rengjort, desinfisert, eventuelt sterilisert, oppbevart, 
transportert og ellers håndtert på en tilfredsstillende måte. I dette ligger 
også at institusjonen skal forsikre seg om at det utstyr som inngår i disse 
prosedyrene, fungerer tilfredsstillende.



Standard for gjenbruk av kirurgisk utstyr 
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Registrering av utstyr
FDVU

• Ledelsesverktøy opp mot innkjøp  av utstyr 
• Ledelsesverktøy opp mot teknisk drift 
• Ledelsesverktøy opp mot tilsyn/internkontroll 
• Oversikt utstyr opp mot tilstandsbasert 

vedlikehold/kontra elektivt vedlikehold
• Oversikt krav standarder testprotokoller
• Oversikt forbruk  deler timer internt eksternt
• Dette gir trygghet ovenfor sluttbruker 27.06.17



Gruppe: Instrument-vaskedekontaminator
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Type 
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Individ
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ETD Skop WD 13 stk /Kabinett 12 stk MEDUS

LungePol

KSK GYN

Ø.N.H POL

UR.POL

KSK SOP

KSK Thorax

Voss



Maskiner med støtte Ventilasjon/respirasjon 33 stk.

SOP

Nevro

Med 6

MIO

Lunge 1

Lunge 3

Brannskaden

Hjerteinterversjon
Intensiv

Akutten
mottaksklinikken

Ø.N.H Utpost

BK.Post4

Senter for søvn

Nev.Dagpost

KK.oppvåkning

KK.Føde

KK. operasjon

Øye operasjon

TIO

Nyfødt
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KSK Thorax 
Getinge HS 6610 
Egen Damputvikler
6 Spri* 1t 15min

AUGEKLINIKK
EN
Getinge HS33
1 STU* 1 t 15 
min

KK FØDEN
Getinge HS33
1 STU* 1 t 15 min

KSK OP 6 Spri* 1t 
15 min Egen 
Damputvikler

Ø.N.H.
Matachana SC 500 4 spri* 
1 time 20 min

KSK SOP
Matachana SC 
500 
4 spri *
1 time 20 min

KSK SOP 
2 Steri  12 spri *
1 time 20 min

Sterilsentralen Matachana S2000/S1000 
40/18 Spri* 1time 10 min 

Sterilisatorer 
operasjonsprogram. 
Eirik Furre Sterilteknikk 2016

Kjevekirurge
n HS 22 K5  
Bord- 
Sterilisator 
10 Tray*

Sterilteknikk  HS 
22 K7+
Test Sterilisator 
10+10 Tray*

KSK SOP
Nød 
sterilisator 
Statim GS4 
Kassett 0 
Spri 

KSK Thorax 
Nød 
Sterilisator
Kassett 2 

Sterilsentralen 100S/100NX 
Plasma Lav temperatur 2 
spri

*Spri 40x60x20 cm       STU 30x60x30 cm    Tray 28,4 x 
18,3 x 20 cm



Kontroll opp mot 15-
883 
11 årsverk



KSK Thorax  

AUGEKLINIKKEN

KK FØDEN

KSK OP 

Ø.N.H.

KSK SOP 

Utkast Maskinpark   
operasjonsprogram  med 
instrumenthall  

Kjevekirurgen 

Sentral deko.hall
Anestesi SOP?



Desember
Gjennomgang verktøy

Service Matachana 
frigivning  

Kontroll Inkubatorer 
temperatur 

Februar:

Lavtemperatur/plasma

PM1 

SL 3100 Re-kalibreres

Mars:
Service Matachana

Gjennomgang datateknisk 
Online

Service Miray

Service kontroll/test 
WD Getinge 

Kontroll innlastere
Gjennomgang 

datateknisk 
Online  

Juni:
Service Matachana 

Reparasjon 
frigivning 

Kontroll løftebord

Gjennomgang 
datateknisk 

Online 

September,
investeringsplan MTU, 

Lavtemperatur/plasma PM2 samt 
validering

Oktober UKE43
Årservice Matachana 

samt validering 
frigivning 

November
Service Getinge 

kabinett 

Gjennomgang datateknisk 
Online 

Gjennomgang med VVS opp 
mot RO anlegg Trykkluft  etc.

• Nye Miray service/validering  
fra Getinge utføres via 
Sterilteknikk

• Sterrad service/validering fra 
Johnson & Johnson utføres via 
Sterilteknikk

• RO vann service fra VVS  
• Alle henvendelser går via: 

Drift teknisk kundesenter 



• Alle henvendelser går via: 
     Drift teknisk kundesenter 

olympus på Haukeland og Voss 365 

Avtaleforvalter:

Sterilteknikk HUS



Kan måten vi organiserer oss på utgjøre 
en risiko for pasientsikkerheten?

Skal vi bli gode på support inn mot utstyr som 
skal dekontamineres og steriliseres 
pasientsikkert, må vi stille oss spørsmålet: 

Trenger spesialisthelsetjenesten eget tverrfaglig 
teknisk team med support på maskiner og utstyr 
direkte inn mot operasjonsprogrammet? 

JA
27.06.17



Har du kontroll på eget utstyr?

Og hvem eier prosessen?   
90+9+1

27.06.17



Vår jobb skaper trygghet for morgendagen

Takk for meg.
27.06.17


