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Ecomed helseprodukter AS

- Hanne Greibrokk
- Anbud ansvarlig
- Hanne.greibrokk@ecomed.no //post @ecomed.no

- WWW.ecomed.no
-« 67-13 7000 — Mobil 47 33 1153


mailto:Hanne.greibrokk@ecomed.no

Kort om

- Ecomed Helseprodukter AS

- 36 ar /Beste produkt til beste
pris til det beste for pasienten

- Norskeid

- Stor faglig kompetanse

- Innovativ og nytenkende
- Fglger alle ISO CE REACH
- ANBUDSAVTALE ->2025



Firmaets visjon

- « Best i test Produsenter og produkt»
- Kortreiste produkter fra Europa .

- Stegrst pa Opr og Sterilisering

- Anestesi,intensiv, gyn, akutt, ernzering



AGENDA :

Utfordringer med vask av kirurgiske flergangs
instrumenter, kvalitetssikring / testing av skop,
Da Vinci utstyr og andre problembarn...




AGENDA :
kvalitetssikring / testing av skop , Da
Vinci utstyr og andre problembarn...

Problembarn eller
utfordring ?

Eller trenger vi bare riktig utstyr , preparater
og teknikk pa a finne riktige lgsninger ?

Mye lgser seg med nok TID og rikelig med
Kjaerlighet men har vi det ?

- Jeg vil idag minne dere pd noen
utfordringer vi har og mulig mate a Igse det
pa samt viktigheten med a sikre og
kvalitetsikre.

Og evt hjelpe dere til a dokumentere slik at
dere enklere kan kreve Igsninger fra

produsent. . . -
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA



http://faithparent.marxhausen.net/2016/05/children-emotional-competence.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Lovverk vask og sterilisering

- Smittevernslov ISO 15883
- Nasjonal AnbudsKontrakt
- Anbudsmappe

- Ecomed katalog



Kompleks utstyr :

. SKRUER

« HULE INSTRUMENTER
- DA VINCHY UTSTYR

« RILLER i PINSETT

- SKOP

- LEDD | SAKS

!
gue=

= /Bmm robotic

8mm robotic 12mm camera 12mm AirSeal
trocar trocar assistant trocar

Smm assistant
trocar

7

o

The test kit for detection of blood residue on surfaces
Test method according to EN ISO 15883

Instant colour change to blue-green indicating blood
residue down to 0.1 pg

Detects blood residue on surfaces and instruments

Function: HemoCheck-S is based on an enzymatic reaction also used n

. Port placement in our

early experience

Port placement in our
current technique for
left-sided robotic LDN
Port placement in our
current technique for
right-sided robotic LDN

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY


https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsurg.2020.588215/full
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Lover Regler for vask

ISO,EN 158832 serien for instrument vaskemaskiner:

ISO 158832-1 anbefaler fglgende rutine kontroll og kvalitets sikring av rengjgring prosessen:
-Validering av instrument vaskemaskiner arlig

-Kvartalsvis kontroll av dosering av vaskemiddel

-Kvartalsvis kontroll av temperatur(Data logg)-WAD

-Daglig vasketest EN ISO 15883

http://www.iso.org/iso/iso catalogue/catalogue tc/catalogue detail.htm?csnumber=41175

Washer-disinfectors -- Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy
Preview ISO/TS 15883-5:2005



http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41175
https://www.iso.org/obp/ui/#!iso:std:41175:en
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Kan DU se 1brin, protln og polysakkarider ?
Hva skjer om det blir liggende?
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Vask

Alle produktene er
skansomme for

SE ECOMED
KATALOG

Eller ring oss tif
67 13 7000

post@ecomed.no

C—

- Nasjonalt Anbudmappe

- Forebygging og kvalitetssikring av
kirurgiske flergangs instrumenter,
hule instrumenter og skop.



» Perfekt for manuell og automatisk
rengjoring.

Ved manuell rengjgring:

\

» Bland 4 deler vann 1 del endozime.
lunkent vann.

» utstyret /instrumenter legges i
Igsningen.

» Ladet virke i minst to minutter.

» Borst eller giennomspyl med vann ved
behov

» Skyll grundig med destillert eller rent
vann.

NB! Endozime AwA Plus er en ideell
rengjgring middel for bruk gz ngalm

vaskemaskin/ instrument vaskemaskin.

P

STOMATIC WASHER
ASONIC WASHERSY

MANUAL CLEANIS

SURGISTAIN= «sglvpuss»

Surgistain renses porene i
stalet noe som resulterer i
at instrumentet blir blank.

Bruk instruksjon:

* Surgistain blandes i
forholdet 1/5 med varmt
vann (60-80 €)

La instrumentene ligge i
ca 60 min

* Tork/vask instrumentene
med en klut, bgrste



Prepzyme Extrem Foam 410¢
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Prepzyme foam spray 650 mi

Art. nr. 8050031020
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PREPCLEAN"®

Forever Wet

Non-Enzymatic, Non-Aerosol

Instrument Transport Humectant Pre-Cleaner

Helps to Prevent the Adhesion of Bio-burden to Surgical

Instruments and Scopes

Prepclean® Forever Wet is a neutral pH, non-aerosol humectant spray which

promotes the long lasting retention of moisture on soiled instruments helping
to prevent the adhesion of bio-burden to surgical instruments and scopes. This
unique formulation gently coats instruments to maintain moisture making it an
ideal pre-cleaner for soiled instruments during transport or when left for an
extended period of time. Applying Prepclean Wet will keep instruments moist

for up to 24 hours unwrapped.

Perfect for use in Operating Theatres, Endoscopy Suites, Outpatient

Surgery, Dental and other departments where
transported to decontamination.
e Humectant spray promotes long lasting retention of moisture on
soiled instruments helping to eliminate dried on bio-burden
e Keeps instruments moist for an extended period of time
Perfect for instruments that set overnight or over a weekand
No “skinning™; unlike other pre-cleaners does not leave a
hardened skin on surfaces after an extended period of time
e Heips to prevent the adhesion of biood clots and organic debris
in the cannuia tunnel of instruments and scopes
e Begins working instantly on coniact
Rinses easily, washer/disinfector compatible
No messy spilis or splashing during transportation
Neutral pH; safe for all instruments and scopes
Non-aerosol; environmentally safe

Cat No 345PFW32 6 x 946ml

insttuments are

1. Spray directly on the soiled instruments and
scopes immediately after use.

2. Allow the instrument to sit in the Prepciean until
ready for cieaning. As long as all surfaces have
been completely covered it is not necessary o
reapply as moisture is retained.

3. Rinse instruments before cleaning, unless they
are being cleanad in a Washer Disinfector.

CAUTIONS:

Avoid prolonged contact with skin
Do not swallow. Keep away from children

NYHET

PREPCLEAN GEL/ SPRAY
Ferdig blandet 24 timers garanti

KAN PUTTES RETT | MASKIN
TRENGER IKKE FORSKYLL ©




Daglige rutiner — Gode nok

1.Blir instrumenter riktig plassert i maskin? Nb: apne alle ledd?

2.Er maskin riktig innstilt- i forhold til enzymatisk- alkalisk sape / temp/ trykk ?

3.Kan spylearmer/ filter ga tette ,hvordan pavirker dette vaskeprosess ?lkke godkjent
4. Kan vi lage vannfeller er da vask godkjent?

4.Kan vi pdelegge vaske prosess ved a plassere for mye instrumenter inn i maskinen
samtidig, slik at utstyr star for tett ? JA, sjekk utstyr med test!

5. Hva med boller / fat ? hvor skal de plasseres?

6. Hvem tester ? Hva tester vi ?







Plassering av tester i maskin

KONTROLL AV VASKEPROSSESS

- Dokumenter i Loggbok



Ecomed

(."hdwm

Test Otjoct Suegicat Instruments

|

Vaskemankintest |

TNy b sty M g wogy ey

174 @ o donbarad brasnall be bosne § bodvr s n
B e e e TR PL S P
Laadidnr | AL« memew ol sl | S Ml
A 94 983 W w et WAOn X 3 CHrEmTe, w5 WV Vo
it s ¢ Vmr v emn Sl g b -
e

Vel mada v iodom vl

| S TN SR S re— ) TOHS gy | resadbnrvom sl e wed bly o o b b
MY RNT O WA Rl T TR N e [V
Wk Sh oadaprosoonn @ LUt b ronnaa b
Aran = o v smrhpor o) dhe v b s DA

L R et b i

K A v my
Frpr g v a v THIKC dwe vmpm spwv o

e I ettt ks |
L e L R L Ll

Crvepedkewyg wmket agey

L e e e e e e N ]
L I I L T o L
mhria 1 e rvew e ) s

Ecomed

<:~‘- ) helseprodukuer

Tost - Test Ovject Surgical Instraments

MU Cral B pA g g apeoseies |
vk eros b rwe rrod o vise® og ekt s ieshaet resadon

TUAS wmamdoves ot sswnsmmnd soes! lasngebr) Dok s ) TOS o vad wocr wm
leanas ldal Kostasaliys prowver gir oo ol
wdborma

o ulldimund g vask cpoasons V11 mwd far So Pawt TURSE o 1 vowmem vl Bgeds v
prosciesnmer bado pd inetraememer o TOMN cgrew v cwn b bws Ved o dge e

o sonkery, ot d Bad TUESE wni poh e e
R A e L T

Bruome P0G sulbanen mi boa ong v Sann s
Rl Ll N L




TOS| “lumCheck

Routine Monforing and Validation of cleaning efficacy for Cannulated
Instruments according to EN ISO 15883

Qs 2 b rommnn o
S

- A prepired 1e9 i hathing e sessdcesing of camiiiied
TAaYuUTarts

- T aod on ¥rpe coneleies 1o homas bBocs = ectual precices
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* The devee srvdeles carnuieied sergecal rabunents

¢ Clegning of conruines nsyuments ¢ Cinaning of carntaled instrumects n
wieher deinfectors uRrascnic cnaner
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. » - Carnuaied mbramenis 00 reprocmasd wihh the
A SUEEhy I 3 speciil By of the waser oid of e,
Question? Crueation?
Can Be washar-dsifecior reach and claan Can th Irasonke prooess sakely rermoes
Blood Indche canraeted Iratruments? tfood ks bde 4 carulted (rodrament?

Evaluation:




PERE®

L 4 En ferdig test for & monitorere hvor effektivt vaskemaskinen for
fleksible endoskop rengjer.

< To separate testutstryk for & pavise fjerning av blod og
polysakkarider.

L 4 Demonterbart testinstrument for visuell kontroll.

< Testinstrumentet simulerer kanalen til et fleksibelt endoskop.

Endoskop vaskemaskiner trenger kontroll regelmessig

FlexiCheck-systemet er et enkelt sett for & monitorere hvor effektivt vaskemaskinen for fleksible endoskop rengjer.
Flexible endoskop er oftest kontaminert med slim, men ogsa blod kan vaere en mulig urenhet. TOSI-FlexiCheck
kombinerer 2 ulike testutstryk pa en testplate: Den ene er en standardisert blodtest, og den andre er en mikstur av |
polysakkarider. FlexiCheck vil kontrollere effektiviteten av vaskemaskinen + rengjgringsmiddelet.

F I e ksi C h eCk ti I S ko p For & rengjere flexible endoskop anbefales det & bruke vaskemaskiner med spylesystem. FlexiCheck kobles til dette
systemet og vil simulere en enkel kanal gjennom en vaskeprosess.

maskiner | , -

Evaluering:

/"\
S | < Redusert rengjeringseffekt av fibrin.
{ Fibrin rester.
i |
/. |Polysakkarid 3 A
'/ |testutstryk.
J utstry| L > Blokkert spylesystem.
Blodsimulert | . Rester av polysakkarider og
testutstryk. | pa— blodutstryk.
God
rengjeringseffekt ' Redusert skylleeffekt
— - 4 eller darlig vannkvalitet.

Polysakkarid rester.

Ecomed g —
PorschestralBe 12, D-84478 Waldkraiburg,
'r; helseprodu d Tel.: (0 86 38) 8 41 95, Fax: (0 86 38) 8 41 62
pereg@t-online.de www.pereg.de



Ukentlig test kjoring:
Std er 3 tester kjgres med liten gods, plasser test minimum 5-10 cm fra annet gods, ingen boller ved testkjgring.
kjgr 3 tester en gang i uke venstre side — hgyre side uken etter. Loggfgr

Validering hver 3 mnd kjgr 5 tester i hvert niva med lik last. Loggfer / bilder loggbok, med tekn/ steril sentral /
produsent pa maskin.

Daglige rutinetester
Hemo check tester taes hver dag av 1 instrument av « vanskeligste vaskede produkt» og loggfgres i loggboka med dato

navn og resultat ,dagelig

KONTROLL AV VASKEPROSSESS




e

The test kit for detection of blood residue on surfaces
Test method according to EN ISO 15883

A pre-prepared test easy to use

Enzymatic reaction will detect denaturated and insoluble
residue present after decontamination.

Instant colour change to blue-green indicating blood
residue down to 0.1 ug

Detects blood residue on surfaces and instruments

o 0 00

DIN DAGELIGE TEST .. 30 sekunder

HemoCheck-S is based on an enzymatic reaction also used in
forensic science.

Function:

Blood contains large quantity of peroxidases and can be detected

Tester BLOD RESTER .... Du ikke ser at low level.

Application . Denaturated and insoluble blood residue is best
" sampled by mechanical swabbing.
Drop the swab in the activated indicator and check for
an instant colour change.

Evaluatlon - g‘lct-}gur mmgfez blue-green on the swab indicates blood residue

MNOTE: Contaminated instruments are a hygiene risk and need

Eller pyromoltest £0 be rejected. Instruments need o be free.of any reside!
i Davichi utstyr hule instrumenter
ned til 0,9 mm

MAKE IT VISIBLE?

Store in protective pouch at 2 - 25°C
Keep away from light and heat
Contents: 12 tesis

Shelf Life: 18 months

Pereg GmbH = Tel: ++49(08635)84155 Fax ++49(085635) 84162 Infemet-Communication @ Infofipereqgde was pereq.de




Hva ser @ynene? S sy
— Tosi gjgr det usyngelige synlig MMy,

< Blod/ rust problematikk lgst
+ Tester ned til 0,1 Gm (konkurrenter 1-6 (im.)

+ Validering av vaskeprosess samt daglige og ukentlige rutinekontroll,
bruk loggbok!

+ Vi tester rester av menneske blod og kvalitetsikkrer vaskeprosesser.

boka gir deg veiledning for @ finne drsak til problem og |

¥ \%gggepr'osess Ecomed
« Vi har feilguide skjema og konkrete lgsninger dersom feil. ;@ helseprod ukter



Siste nytt er jo Byroskop

- Det nye er at vi leier ut tjenesten og
tester for deg.

- Evt kan du leie utstyret selv for enten 1
dag eller 1 mnd. Dette kan vaere mer
gkonomisk.

- Byroskop er kun et supplement til all
testingen.




WORKSHOP

Test av sveisemaskin




GRATIS KURSING / FAGDAG OG OPPLARING

- Pkt Kunnskap

- OKT forstaelse

- Renere utstyr

- Mindre infeksjoner

- Spare penger

- Spare tid

- Feerre gdelagte instrumenter
- Kvalitetssikring



Sammendrag

- Riktig rutiner, vask og testing av instrumenter er helt klart avgjgrende for a oppna rene
instrumenter - sterile produkter. Derfor ma dette kvalitet sikres i forhold til smittevernlov og ISO.

Oversikt over Nasjonale anbuds Kontrakt frem til 2026 m anbudspriser artikkel nr og kontakt
informasjon

- Ecomed er til for dere — bruk oss. Vi har 3 400 artikler, 36 ars erfaring

- Send meg epost nar dere lurer pa noe, trenger hjelp. hanne.greibrokk@ecomed.no

- ECOMEDHPAS TIf67137000 Post @ecomed.no www.ecomed.no


mailto:hanne.greibrokk@ecomed.no

Vi har Igsningen ... BOOK OSS | DAG pa post@ecomed.no det finnes ikke
problemer det finnes bare lgsninger ;-)

Ecomed har Igsningen,
HAR DU HUSKET A SP@RRE 0SS ?

Gratis undervisning.
Problembarn eller

Bokk oss idag post@ecomed.no utfordring ??

eller trenger vi bare riktig utstyr

enten s ko p ko ntro | I S I | er fa gd ag preparater og teknikk pa a finne riktige
. ° Igsninger ..
evt kunn oppdatering pa
anbudsprodukter. Camigher Memhorvidet? oo

Jeg vil minne dere pa noen utfordringer vi
har og mulig mate a Igse det pa og

Sa lgfter du hele klinikken opp til Viktigheten med 3 sikre og kvalitetsikre
nye hgyder



mailto:post@ecomed.no
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